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DIRECTIVE 98/79/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 27 October 1998

on in wvitro diagnostic medical devices

Forskrift om medisinsk utstyr

Dato FOR-2005-12-15-1690
Departement Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert 12005 hefte 17 (Vedlegg)
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Risikeklassifisering av produkt
Behov for teknisk kontrollorgan

Harmoniserte standarder

O Oslo | [
universitetssykehus )



Risikeklassifisering av produkt

Liste A(Hgyeste risiko)
ABOfhesuganti-Kell
HIV
HTLV
Hepatitt B,C,D
Creutzfeldslakobs

Liste B
Cytomegalovirusklamydia
HLA vevstype DR, Aog B

PSA
++

Utstyr til selvtesting(Moderat risiko)
«ethvertutstyr som av produsenten er
beregnetpa akunnebrukes av legfolk
hjemlige omgivelses

Annet (Literisiko)
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Risikoklasse og ekstern vurdering

Klasse Risiko Eksempel Eksternvurdering av
teknisk kontrollorgan

Liste A Hogyeste ABOtesting Design
Produksjon
Teknisk spesifikasjon

Liste B Hay PSA Produksjon
Selvtesting Moderat Graviditetstest Design
Annet Lav Legemiddelanalyse Ingen

Teknisk kontrollorgan utpekes av Statens Legemiddelverk
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Harmoniserte standarder
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Harmoniserte standarder

- Forskriften/direktivet ikke produktspesifikt
- Harmonisert standard

- Falges harmonisert standard, fglges CE IVD
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Harmoniserte standarder

ISO 13485:2016

| / Medicaldevices Quality management
systems Requirements for regulatory
purposes

EN 14820:2004
o/ Singleusecontainers for human venous
blood specimen collection

EN62304:2006
Medical device softwareSoftware life

cycleprocesses

https://ec.europa.eu/growth/singlanarket/europeanstandards/harmonisegtandards/ivdiagnostiemedicaldevices_en
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5 steg for Cinerking av en lafanalyse

|dentifiser direktiv(er)

Finn aktuelle harmoniserte standarder
|dentifiser om ekstern verifisering er ngdvendig
Utarbeid dokumentasjon

Sett pa CEVD merket/Send inn erklaering
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EksempelVedolizumakanalyse

 Vedolizumab

Immundempende legemiddel C\VEDOL’

Ulcergs kolittCrohnsykdom
Readout

@nskelig med maling anivaer i serum \'/
* Vedolizumabanalyse A

Utviklet vedMedisinsk Biokjemi, Radiumhospitalet A

T
Immunoassay
e
Hjemmelaget analysekitt
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1) Identifiser direktiv(er) 2) ldentifiser standarder
V IVDDirektivet

CEN EN ISO 13408-7:2015 1:

6 -I:@W-V-@-I-t&g-@-D-l—F@@t—Ne Aseptic processing of health care

products - Part 7: Alternative processes
for medical devices and combination
products (ISO 13408-7:2012)

CEN EN ISO 13485:2016 (new) 1

Medical devices - Quality management p
systems - Requirements for regulatory
purposes (ISO 13485:2016)

N

EN ISO 13485:2016/AC:2016 (new) 1
P
EN 13532:2002 17

General requirements for in vitro
diagnostic medical devices for self-
testing

vEDPOL

EN 13612:2002 17

Performance evaluation of in vitro
diagnostic medical devices
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3) Identifiser om ekstern vurdering er ngdvendig

Klasse Risiko Eksempel Eksternvurdering av
+steA——-—-—-=_tdgyeste—ABCtesting— Design

Produksjon
Teknisk spesifikasjon

Licta B Moy DA Produksjon
—seltesting_Maderat__Svangerskamhgst Design

Annet Lav Legemiddelanalyser Ingen

O Oslo | [
universitetssykehus )



4) Utarbeid dokumentasjon
— Produktbeskrivelse
— Beskrivelse av kvalitetssystemet.
— Dokumentasjon av ytelse
— Harmoniserte standarder
— Bruksanvisning (protokoll)
— Stablilitetsundersgkelse

Skal vise at kravene er mgatt

Beskrevet neermere i Forskrift om Medisinsk utstyr, vedlegg for IVDMU IlI
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7) Sett pa CEVD merket/Send inrerklaering

‘ __n! Oslo |
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Samsvarserklaering

Avdeling for medisinsk hiokjer;li
Enhet for spesialanalyser

Oslo universitetssykehus, Radiumt ital
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo

universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet

Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Sentralbord: 02770
Klinikk for diagnostikk og intervensjon

Avdeling for medisinsk biokjemi
Medisinsk faglig seksjon

VEDO.
VEDO sopps
TRACE .o i
MR B Lot 180
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Takehome

 CEIVD merket er produsentens garanti for at utstyr fglger EU kr
« Egenutviklede analyser ma-GHED merkes

« Mulig & CE merke selv!
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